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En otro trabajo presentado en estas jornadas, M. Porfiri propone un método semiautomático para la
calibración de cajas de resistores por décadas. Para que dicha calibración pueda ser considerada
completa, sus resultados deberán estar acompañados por una expresión cuantitativa de la incertidumbre
asociada. Este trabajo propone un método general para su cálculo.
Para el cálculo de las incertidumbres se analizan cuáles son los componentes significativos de
incertidumbre, consecuentemente con las etapas descriptas en el procedimiento de calibración. En una
primera etapa se calibra la década de valor nominal igual a la de un patrón externo. Luego las décadas
de valor nominal menor, en la cual se utilizan como referencia los valores de la última década calibrada,
hasta la anteúltima, y finalmente las décadas de mayor valor nominal. En cada etapa se desarrolla la
expresión matemática asociada a la calibración, y se deduce una fórmula recursiva para el cálculo de
incertidumbres. Finalmente, todo el procedimiento puede ser incluido en el propio programa de la
calibración.
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